
Luminex® 200™ Addendum (IVD)
(Luminex® 200™ 附录 (IVD))                             

本附录仅可与以下列出的手册结合使用：

 l Luminex® 200™ 用户手册 ( 89-00002-00-620 修订版  C)
 l Luminex® 200™ 系统用户手册 ( 89-00002-00-463 修订版  D)
 l xPONENT® 4.2 Luminex® 200™ 系统用户手册 ( 89-00002-00-456 修订版  C)

 l xPONENT® 3.1 修订版  2 Luminex® 100/200™ 系统用户手册 ( 89-00002-00-255 修订版  D)

以下更新适用：

叠氮化钠警告

xMAP® 鞘液  PLUS(40-50035) 和其他实验室试剂中含有用作防腐剂的叠氮化钠。叠氮化钠

可能会与铅和铜管道发生反应，形成高爆炸性的金属叠氮化物。请参阅当地准则和法规，

正确处置未使用和使用过的  xMAP 鞘液  PLUS 以及含有此类防腐剂的其他实验室试剂。

ProClin®警告

xMAP® 鞘液 (40-50000) 和微球储存的溶液中含有  ProClin®，可能会导致过敏反应。穿戴个

人防护装备，包括防护手套和护目镜。

新增的附加部件号：

xMAP® 鞘液  PLUS, IVD：40-50035

供体外诊断使用。
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